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5 样品

    样品应收集到具塞玻璃瓶中，取样后尽快测定。如需保存，可保存在冷暗处不超过24 h 测试前需

激烈振摇并恢复到室温。

    所有与样品接触的玻璃器皿必须清洁，可用盐酸或表面活性剂清洗。

6 分析步骤

6. 1 标准曲线的绘制

    吸取浊度标准液(3.2.3)0,0.50,1.25,2.50,5.00,10.00




